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La termografía se ha ido posicionando como una de las mejores técnicas para ser
usadas como método de prevención, seguimiento y diagnóstico; lo anterior debido a que
es una tecnología rápida, de bajo costo, no-invasiva, no ionizante y en el campo de la
salud permite detectar la presencia de patologías desde su etapa inicial de crecimiento.
[1].
En este estudio se implementó un protocolo experimental para el estudio de la
dinámica térmica en la glándula Tiroides mediante termografía activa; puesto que,
dicho órgano a través de la segregación de las hormonas tetraiodotironina o (tiroxina)
(T4), triyodotironina (T3) y calcitonina; regula la función de metabolismo en el cuerpo
y cualquier patología que altere el nivel adecuado de dichas hormonas puede provocar
una variada cantidad de patologías tales como pérdida o ganancia esporádica de peso,
pérdida de cabello, piel seca, pulso irregular, nerviosismo, hinchazón u opresión en el
cuello, diﬁcultad para respirar, ronquera, estreñimiento, problemas de visión y depresión
[2]; razón por lo cual es de suma importancia, poder diagnosticar de manera temprana
cualquier enfermedad como hipotiroidismo, hipertiroidismo o los nódulos tiroideos.
Se realizó un estudio sobre 26 sujetos presuntamente sanos, 13 hombres y 13 mu-
jeres, adquiriendo las imágenes termográﬁcas con el procesador térmico Fluke Ti32 y
procesando la matriz de temperatura entregada por el software Smart View, en un al-
goritmo diseñado e implementando en el software Matlab, el cual, luego de un ﬁltrado
con una máscara diferente para cada sujeto de estudio según las dimensiones de su
cuello, arrojó como resultado el cálculo y almacenamiento automático en un archivo
con formato Excel de los valores de temperatura promedio y temperatura máxima en
la región de interés; junto con el cálculo de los parámetros necesarios para graﬁcar las
líneas de tendencia, realizado a través de una regresión por mínimos cuadrados para los
datos de temperatura promedio y para los de temperatura máxima.
Los valores mínimo y máximo obtenidos de la pendiente de Temperatura Promedio
(Tprom) fueron de 0, 171290974 y 0, 53464993 respectivamente, con un rango de 0, 36;
mientras que para la pendiente de Temperatura Máxima (Tmax) los valores mínimo
y máximo fueron 0, 030363636 y 0, 399363636 respectivamente; con un rango de 0, 37;
además los coeﬁcientes de correlación R2 promedio obtenidos fueron de 0, 8999 y 0, 8905.
para la temperatura promedio y la temperatura máxima respectivamente.
Se pudo deducir con base en el análisis de los datos y gráﬁcos obtenidos que las
mujeres presentan un proceso de termorregulación más rápido que los hombres en la
zona del cuello, el nivel de peso según el índice de masa corporal IMC no inﬂuye en
el proceso de termorregulación y los sujetos que tienen diagnosticada una enfermedad




La Tiroides es una glándula con forma de mariposa localizada en la base del cuello
con un tamaño aproximado de 5,1 centímetros; la cual controla la rapidez con la que
el cuerpo quema energía, produce proteínas y su sensibilidad para recibir otras hor-
monas; por ende, es de suma importancia detectar cualquier enfermedad asociada a su
funcionamiento en el menor tiempo posible [3].
La termografía, es una técnica que permite en tiempo real de manera no invasiva
y sin contacto detectar la temperatura de la piel en el cuerpo, además, es una técnica
rápida, conﬁable, de bajo costo y absolutamente segura para los pacientes y personal
[4]; Por lo anterior en este trabajo se estudió el proceso de termorregulación de la zona
del cuello donde se ubica internamente la Tiroides usando termografía activa, puesto
que, como método de diagnóstico permite detectar la presencia de patologías desde su
etapa inicial de crecimiento [1].
1.3. Pregunta de Investigación
¾Es posible determinar mediante termografía activa cuál es el rango de temperatura
durante el proceso de termorregulación de la Tiroides en pacientes sanos?
1.4. Justiﬁcación
La asociación entre temperatura y enfermedades es casi tan antigua como la medici-
na misma, la termografía infrarroja es una técnica que ha sido usada exitosamente en el
diagnóstico de cáncer de mama, diabetes, neuropatía y trastornos vasculares periféricos.
También se ha utilizado para detectar problemas asociados con ginecología, trasplante
de riñón, dermatología, corazón, ﬁsiología neonatal, detección de ﬁebre e imágenes del
cerebro. [5, 6]
En la glándula tiroides es el centro del aumento del ﬂujo sanguíneo, por lo tanto, es
el centro de producción de calor que puede ser detectado por la cámara térmica. [7]
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Implementar un protocolo experimental para el estudio de la dinámica térmica en
la glándula Tiroides mediante termografía activa.
1.5.2. Objetivos especíﬁcos
Estandarizar un protocolo de adquisición de las imágenes termográﬁcas de la
Tiroides en pacientes sanos.
Diseñar un algoritmo para el ﬁltrado y procesamiento de las imágenes adquiridas.
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Agrupar y analizar los datos obtenidos para determinar si existe un patrón de
termorregulación en pacientes sanos.
2. Marco Teórico y Estado del Arte
2.1. La Tiroides
El término tiroides deriva de la descripción griega de una glándula con forma de
escudo situada en la parte anterior del cuello (thyreoiedes). Las descripciones anató-
micas clásicas de esta glándula se efectuaron en los siglos XVI y XVII, pero su función
se desconocía. [8].
La glándula tiroidea es uno de los órganos endocrinos de mayor tamaño, en un adulto
sano pesa entre 10 y 20 g, se compone de dos lóbulos unidos por una delgada tira de
tejido o istmo, que presenta aproximadamente 0, 5 cm de grosor, 2 cm de ancho y 1 a
2 cm de alto. En condiciones normales, cada lóbulo tiene un polo superior agudo y un
polo inferior romo y poco deﬁnido, que se funde en sentido medial con el istmo. Cada
lóbulo tiene entre 2 y 2, 5 cm de grosor y anchura en el punto de máximo diámetro, y
una longitud aproximada de 4 cm. [9]
La tiroides es responsable de la producción de tres hormonas metabólicas: tetraio-
dotironina o (tiroxina) (T4), triyodotironina (T3) y calcitonina; siendo el yodo esencial
para su producción; la glándula tiroidea almacena el 90 % de todo el yoduro corporal, el
cual se guarda como hormona tiroidea preformada o bien como un aminoácido yodado.
Por lo anterior, la ingestión de yodo está asociada con las enfermedades tiroideas, la
carencia de yodo puede provocar bocio nodular, hipotiroidismo, cretinismo y posible-
mente la aparición de carcinoma folicular de tiroides (CFT); por otra parte, cuando hay
un exceso de yodo, aparecen trastornos como la enfermedad de Graves o la tiroiditis de
Hashimoto. [8]
Figura 1: Glándula Tiroides
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La estructura de la tiroides se compone de numerosos folículos compuestos por
tiroglobulina, una glucoproteína yodada que sirve como sustrato para la síntesis de las
hormonas tiroideas, la producción normal de éstas hormonas depende de la cantidad de
yodo proveniente del exterior, el cual se consume a través de los productos lácteos, los
huevos, la sal de mesa yodada, el pescado de aguas saladas, el marisco, los productos
de la soja y las preparaciones multivitamínicas. [8, 10].
La regulación de la función tiroidea está controlada por el hipotálamo, la glándula
pituitaria o hipóﬁsis y la glándula tiroides; El hipotálamo secreta la hormona libera-
dora de tirotropina (TRH), esta a su vez, atraviesa el tallo hipoﬁsario y promueve la
liberación de la hormona estimulante de tirotropina (TSH) de la pituitaria anterior. La
TSH se une a receptores especíﬁcos en la membrana celular tiroidea y mejora todos
los procesos de síntesis y secreción de T4 y T3. Una disminución en la TSH causa una
reducción en la síntesis y secreción de T4 y T3, por el contrario, un aumento en la TSH
produce un incremento en la producción y liberación de hormonas. [10]




El Hipertiroidismo, se reﬁere al hiperfuncionamiento de la glándula tiroides, con secre-
ción excesiva de hormonas tiroideas activas. La mayoría de los casos de hipertiroidismo
se deben a uno de tres procesos patológicos: enfermedad de Graves, bocio multinodular
tóxico o adenoma tóxico. Independientemente de la causa, los signos y síntomas del hi-
pertiroidismo son los de un estado hipermetabólico. El paciente está ansioso, inquieto,
puede ser emocionalmente inestable, su piel es cálida y húmeda, la cara se enrojece, el
cabello es delgado y las uñas son suaves y frágiles. [10]
El Hipotiroidismo, se produce por la poca actividad de la hormona tiroidea, es una
enfermedad que afecta entre el 0,5 % y el 0,8 % de la población adulta, el hipotiroidismo
primario se reﬂeja en una disminución de la producción de hormonas tiroideas a pesar
de niveles adecuados o elevados de TSH y representa el 95% de todos los casos de
hipotiroidismo; El segundo tipo más común de hipotiroidismo es de origen idiopático y
probablemente autoinmune, con autoanticuerpos que bloquean los receptores de TSH
en la tiroides. La última causa asociada se denomina tiroiditis de Hashimoto, el cual
es un trastorno autoinmune que se caracteriza por el agrandamiento del bocio, que
generalmente afecta a las mujeres de mediana edad. [10]
El Bocio, es una inﬂamación de la glándula tiroides que resulta del crecimiento
anormal y excesivo del tamaño de las células de dicho órgano, además del crecimiento
desmesurado de las células anormales del tejido que recubre la superﬁcie de los folículos
tiroideos lo que deriva en una reducción en la producción de hormona tiroidea. El tama-
ño del bocio está determinado por el nivel y la duración de la insuﬁciencia hormonal.
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En la mayoría de los casos, un bocio está asociado con un estado eutiroideo, con el
aumento de la masa y la actividad celular que eventualmente superan el deterioro en la
síntesis de hormonas. La cirugía sólo es recomendada si la terapia médica es inefectiva
y el bocio está comprometiendo la vía aérea o es estéticamente inaceptable, debido a
que la tasa de morbilidad en cirugías de Tiroides es del 13 %. [10]
2.2. La Termografía
2.2.1. Contextualización
Desde la época de Hipócrates, los médicos han reconocido la importancia de una
temperatura elevada. Durante siglos, esto siguió siendo una habilidad subjetiva, y el
concepto de medir la temperatura no se desarrolló hasta el siglo XVI. Galilleo hizo su
famoso termoscopio con un tubo de vidrio, que funcionaba como un termómetro sin
sellar por lo cual se veía afectado por la presión atmosférica. En términos modernos,
ahora describimos la transferencia de calor por tres modos principales. La primera es
la conducción, que requiere contacto entre el objeto y el sensor. El segundo modo de
transferencia de calor es la convección y la tercera radiación. Los dos últimos habían
conducido a métodos de detección remota. [5]
El concepto de radiación infrarroja fue establecido por Sir. William Herschel en el
año 1800, a través de un famoso experimento, de utilizar un prisma para descomponer
la luz proveniente del sol en los diferentes franjas o colores que la componen y posterior-
mente medir la temperatura en cada una de esas regiones, encontrando que existía un
calor más allá del espectro visible, adicional a ello, logró con otros experimentos de-
mostrar que dicho calor, se comportaba como luz porque podía reﬂejarse y refractarse
en las condiciones adecuadas; posteriormente su hijo John Herschel hizo una imagen
con éxito usando radiación solar, a la cual le denominó termograma, dicho término se
utiliza actualmente para describir las imágenes realizadas con radiación térmica. [5]
El primer detector de infrarrojo moderno se desarrolló originalmente para aplicacio-
nes militares, alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Pero más tarde, la tecnología se
lanzó para uso civil y, posteriormente, se usó termografía infrarroja (IRT por sus siglas
en inglés, Infrared Thermography) en ciencias médicas y en el campo de las pruebas no
destructivas (NDT por sus siglas en inglés, Non Destructive Testing). [6]
Las primeras imágenes médicas tomadas con un sistema de prototipo británico, el
`Pyroscan', se realizaron en el Hospital Middlesex en Londres y en el Hospital Nacional
Real para Enfermedades Reumáticas de Bath en 19591961. Para los estándares mo-
dernos, estos termogramas eran muy básicos. Una marca de 2 Pyroscan fue hecha para
uso médico en 1962, con imágenes mejoradas; sin embargo, el escaneo mecánico fue
lento y cada imagen necesitó de 2 a 5 minutos para grabar, la imagen ﬁnal fue escrita
línea por línea en papel electro-sensible.[5].
A partir de la década de 1970, comenzaron a estar disponibles sistemas portátiles
más pequeños; estos consistían en sistemas de escaneo de detectores de fotones indivi-
duales enfriados con nitrógeno líquido. Estos sistemas también permitieron el uso de
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imágenes infrarrojas para aplicaciones comerciales e industriales. El enorme progreso
debido a las tecnologías de microsistemas hacia ﬁnales del siglo XX: las primeras cá-
maras de micro bolómetro sin refrigeración aparecidas en la década de 1990 dieron
como resultado la medición cuantitativa conﬁable de los sistemas de cámaras infrarro-
jas. Aproximadamente en el año 2000. Las imágenes térmicas infrarrojas ahora se han
vuelto asequibles para un público más amplio de físicos, técnicos e ingenieros especia-
lizados para una gama cada vez mayor de aplicaciones. Hoy en día, la producción en
masa de conjuntos de detectores infrarrojos conduce a cámaras de precios comparativa-
mente bajos que, según algunos anuncios, pueden convertirse en productos de consumo
de alta gama para todos. [11]
2.2.2. Principios físicos
La radiación infrarroja es descrita como ondas electromagnéticas emitidas en la
región del espectro electromagnético adyacente al de la luz visible (por debajo del rojo),
en general, todos los objetos con temperatura superior al cero absoluto, es decir T >
0K(−273, 15 ◦C), emiten radiación electromagnética, la cual se conoce como radiación
infrarroja o radiación térmica. Estas ondas se ubican en un amplio rango de longitudes
de onda que van desde los 0, 5µm hasta 1000µm; pero se puede subdividir en tres
regiones espectrales, el infrarrojo cercano de 0, 6µm a 1, 5µm, infrarrojo medio 1, 5µm
a 5, 6µm e infrarrojo lejano 5, 6µm a 1000µm. [6].
Figura 2: Espectro electromágnetico, rango visible e infrarrojo
Según la teoría de la radiación térmica, el cuerpo negro se considera un objeto
hipotético que absorbe toda la radiación incidente e irradia un espectro continuo de
acuerdo con la ley de Planck:
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λkT − 1 (1)
Donde h = 6, 626 ∗ 10−34 Js, es la constante de Planck; c = 2, 998 ∗ 108 m
s
, es la
velocidad de la luz en el vacío, λ es la longitud de onda de la radiación y T es la
temperatura absoluta del cuerpo negro dada en Kelvin.[11]
Integrando la ley de Plack para todas las frecuencias, se obtiene la ley de Stefan-
Boltzmann:
E = σT 4 (2)
Donde E es la potencia total de emisión en W
m2
, σ = 5, 676∗10−8 W
m2K4
es la constante
de Stefan-Boltzmann y T es la temperatura absoluta en Kelvin.
De la ecuación 1 se puede encontrar el máximo de la longitud de onda a través del
criterio de la primera derivada ∂E(λ,T )
∂λ
= 0, siguiendo ese procedimiento se obtiene la
Ley de desplazamiento de Wien [11]
λmax = 2897, 8µm ∗K (3)
Para objetos reales la ley de Stefan-Boltzman (2), debe ser modiﬁcada de la siguiente
forma
E = εσT 4 (4)
Donde ε es la emisividad de la superﬁcie a una longitud de onda ﬁja y temperatu-
ra absoluta T . Para una emisividad perfecta del cuerpo negro es la unidad, pero para
los materiales reales, la emisividad siempre es menor que la unidad. El ﬁsiólogo esta-
dounidense J. Hardy demostró que la piel humana, independientemente del color, es
un radiador altamente eﬁciente con una emisividad cercana a la de un cuerpo negro
perfecto: ε = 0, 98 [5, 6].
2.2.3. Principales aplicaciones
La termografía infrarroja, se ha convertido en una herramienta de monitoreo am-
pliamente aceptada en la que la temperatura se mide en tiempo real y sin contacto,
pudiendo realizar seguimiento a diferentes objetos tales como estructuras civiles, ins-
talaciones eléctricas, maquinarias y equipos, deformación de materiales bajo diversas
condiciones de carga, daños por corrosión, procesos de soldadura, nuclear, aeroespacial,
alimentos, papel, madera, plásticos, paneles fotovoltaícos, entre otras aplicaciones. [12]
Pero para los intereses de este documento se hará énfasis en las aplicaciones médi-
cas, campo en el cual desde 1963 se demostró que los termogramas pueden proporcionar
información de anomalías físicas y, por lo tanto, ser útiles para el diagnóstico de enfer-
medades físicas. [6]
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La IRT se ha utilizado ampliamente para la neuropatía diabética, trastorno vascular,
detección de cáncer de mama, estudio de termorregulación, tamizaje de la ﬁebre, imáge-
nes del cerebro (termoencefaloscopia), odontología y dermatología, estudio de síndrome
de dolor muscular y hombro, diagnóstico de enfermedades reumatológicas, diagnóstico
de síndrome del ojo seco, tratamiento de enfermedad hepática parasitaria, detección
de enfermedad hepática metastásica, isquemia intestinal, trasplante renal, tratamiento
cardíaco, ginecología, en el tratamiento de acupuntura, crioterapia, medicina forense y
evaluación del daño por radiación al cuerpo humano. [6]
2.3. Estudios relacionados
En 2008 se diseñó un prototipo basado en computadora para detectar y mostrar las
variaciones relativas de la temperatura de la piel presentes en pacientes con trastornos
de la tiroides, de una forma económica y no invasiva; dicho dispositivo detectaba los
nódulos hiperactivos debido a que éstos se convierten en un centro de mayor ﬂujo
sanguíneo y actividad química generando una cantidad detectable de radiación térmica.
Se realizó un software en Visual Basic para detectar la distribución de temperatura
alrededor del punto caliente y además disminuir el ruido térmico; Adicionalmente se
desarrollo el método de elementos ﬁnitos con el cual se determinó que la resolución
adecuada es de 0, 1 ◦C, para obtener las imágenes de los cuellos de los pacientes; donde
ﬁnalmente fue comparado como método de diagnóstico con la técnica Yodo-Escaneo y
se obtuvieron resultados acordes con dicho técnica. [13]
En el año 2012 en el Hospital Universitario de Lagos de Nigeria se estudiaron 37
pacientes conﬁrmados con enfermedades de la tiroides y 16 voluntarios como control con
termografía como técnica de diagnóstico alternativa, encontrando que existen valores
promedio de temperatura diferentes entre las personas con hipertiroidismo (36, 63 ±
0, 56 ◦C), hipotiroidismo (34.93± 0.32 ◦C) y para el grupo de control (35.76± 0.49 ◦C),
con lo cual se muestra que la termografía podría desempeñar un papel vital en el
diagnóstico de las enfermedades de la tiroides. [4]
Un estudio en 2014 se basó en los dos trabajos anteriores, utilizando los valores
obtenidos de temperatura promedio, para los tres diferentes grupos (hipertiroidismo,
hipotiroidismo y control) del [4]; con el objetivo de comparar 44 imágenes del cuello
tanto de personas con desordenes de tiroides, como personas normales; las cuales fueron
procesadas previamente realizándoles una ecualización, ﬁltrándolas con un ﬁltro de tipo
mediana y segmentando la zona de interés en cada una a través de umbralización con
el objetivo ﬁnal de clasiﬁcarlas en el rango hiperactivo, hipoactivo o normal, usando
clasiﬁcador de tipo Bayesiano. El resultado obtenido fue una precisión de 81, 81 %,
por lo cual, concluyeron que la termografía podría ser la mejor técnica para detectar
la enfermedad de la glándula tiroides, ya que es un método simple, no invasivo y sin
contacto para cartograﬁar las temperaturas de la piel del cuerpo.[14]
En otro estudio en 2017 se tomaron imágenes térmicas de 63 sujetos, de los cuales
26 tenían problemas de tiroides y los 37 restantes tomados como grupo de control; las
imágenes fueron procesadas con Matlab, realizando primero un redimensionamiento de
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las imágenes, luego se le aplicaron operaciones morfológicas junto con un estiramiento
del contraste y una ecualización del histograma, posteriormente se aplicaron, algunas
técnicas de segmentación de imágenes, se extrajo las características de la región de
interés y ﬁnalmente se hizo la clasiﬁcación utilizando el clasiﬁcador de Redes Neuronales
Artiﬁciales (ANN, por sus siglas en inglés, Artiﬁcial Neural Networks). El clasiﬁcador
proporcionó una precisión del 98, 4 %, una sensibilidad del 100 % y una especiﬁcidad
del 96, 3 %. Por lo tanto, la termografía con la ayuda del procesamiento de imágenes se
puede utilizar como herramienta de detección para el diagnóstico temprano del trastorno
de la tiroides.[7]
3. Materiales y Métodos
3.1. Materiales
La principal herramienta utilizada en el estudio fue el procesador térmico o también
llamado cámara termográﬁca Fluke Ti32
(a) Procesador térmico
Fluke Ti32
(b) Accesorios Procesador Térmico
Figura 3: Procesador Térmico Fluke Ti32 y sus accesorios
Sus principales especiﬁcaciones son:
Temperatura de funcionamiento: −10 ◦C a 50 ◦C
Rango de Medición: −20 ◦C a 600 ◦C
Humedad relativa: 10 % al 95 % sin condensación.
Exactitud: ±2 ◦C o 2 %, lo que sea mayor (a 25 ◦C nominal)
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Tipo de detector: matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado:
320x240 píxeles.
Distancia mínima de enfoque lente infrarrojo: 15 cm
Distancia mínima de enfoque lente gran angular: 7, 5 cm
Todas las especiﬁcaciones, incluyendo las mencionadas, se pueden encontrar en el ma-
nual de uso [15].
La cámara fue usada con un lente adicional denominado objetivo gran angular
para obtener un mayor campo de visión en espacios reducidos.
Figura 4: Objetivo gran angular
Con el propósito de obtener la mayor estabilidad y ﬁrmeza posible la cámara fue
colocada sobre un trípode cuya altura se puede ajustar según lo requerido, como se
observa en la imagen 5
Figura 5: Montaje experimental
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El estímulo usado fue un producto fabricado en viniglass calibre 10, totalmente
ﬂexible, resitente y contiene un gel no congelante color azul que mantiene el calor
o el frío; el cual se puede observar en la ﬁgura 6 y es producido por la empresa Kamex
International S.A.S
Figura 6: Estímulo usado
Otro dispositivo usado durante todas las sesiones de adquisición de datos fue un ter-
mohigrómetro digital, el cual permitió hacer registro de la temperatura y humedad
relativa del lugar, se puede observar en la ﬁgura 7
Figura 7: Termohigrómetro digital
Como es un estudio piloto se estableció una muestra de 26 personas (13 hombres,
13 mujeres), en su mayoría estudiantes de Ingeniería física, no obstante, incluyendo
algunos egresados del programa; los cuales eran presuntamente sanos respecto a enfer-
medades diagnosticadas de tiroides, en un rango de edad de los 18 a los 31 años, quienes





El objetivo de establecer un protocolo es garantizar la reproducibilidad del estudio
y la conﬁabilidad de las imágenes obtenidas, por ende, en esta subsección se describe
de manera resumida el protocolo diseñado que se adjunta en el anexo descrito en la
subsección 6.1, además de indicar la forma en la cual se almacenó, procesó y organizó
la información recolectada.
Se planeaban citas con duración de una hora con cada uno de los sujetos de estudio
voluntarios, a dicha jornada de adquisición se procuraba llegar con 10 minutos de an-
terioridad a la persona que estaba citada, para organizar el área de trabajo y veriﬁcar
el correcto funcionamiento del los dispositivos.
Inicialmente se saca la cámara observada en la ﬁgura 3a de la caja amarilla que se
ve en la ﬁgura 3b y posteriormente del estuche grande negro que se encuentra también
en la imagen 3b, los demás elementos incluidos en el estuche negro serán explicados
posteriormente al igual que las funciones y controles del procesador térmico, que se
observan en la siguiente imagen (8)
Figura 8: Componentes del procesador térmico Fluke Ti32
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Elemento Descripción
1 Pantalla de cristal líquido (LCD)
2 Teclas programables de función (F1, F2, F3)
3 Altavoz
4 Micrófono
5 Sensor de luz de fondo automática
6 Correa para la mano
7 Compartimento del enchufe de alimentación de CA y la tarjeta de memoria SD
8 Cubierta retráctil para la lente
9 Cámara visual (luz visible)
10 Lente infrarroja
11 Aro de control de enfoque
12 Disparador de captura de imágenes
13 Paquete de batería de ión de litio inteligente extraíble (2)
14 Base de carga de dos bahías
15 Adaptador de CA y fuente de alimentación
Cuadro 1: Funciones y controles Fluke Ti32
Después que se ha sacado la cámara se debe veriﬁcar que alguna de las dos baterías
de Litio esté cargada, de lo contrario, se deben colocar a cargar usando los elementos
14 y 15 del cuadro 1; Luego de realizar esa validación se debe insertar alguna de las
dos baterías de ion de litio previamente cargada (elemento 13 del cuadro 1) como se
muestra en la ﬁgura 8 y la batería restante se puede colocar a cargar sólo si es necesario
mientras se usa la otra.
Con la batería de Litio cargada y puesta en la cámara se puede usar la tecla F2 que
está indicada como elemento 2 dentro de la ﬁgura 8, para encender el procesador térmico
presionándola durante 2 segundos; seguidamente de que esté encendido, mostrará en la
pantalla de cristal líquido la información de la misma, luego, transcurridos 3 segundos
la cámara borrará la pantalla informativa y mostrará en tiempo real la imagen térmica
de los objetos que tenga enfocados. [15]
Con las teclas programables F1, F2 y F3 que se encuentran en el elemento 2 de la
ﬁgura 8, se puede acceder a todos los menús que tiene disponible el procesador térmico,
tales como, opciones de almacenamiento y visualización de las imágenes; funciones
de conﬁguración: como luz de fondo, fecha/hora, emisividad, 19 formatos de archivo,
idioma, paleta, selección de la lente, compensación de temperatura reﬂejada de fondo
y corrección de transmisión. [15]
En este estudio los valores que se conﬁguraban cada vez que se iniciaba un nuevo
día de adquisición de imágenes son: fecha, hora, selección de lente, emisividad, paleta
de colores, idioma y unidades de temperatura. Todos los parámetros mencionados se
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cambian a través de un proceso similar, se pulsa la tecla programable F2 para que apa-
rezca una etiqueta arriba de cada tecla programable (F1, F2 y F3), al pulsar cualquiera
de las teclas programables se accede a la respectiva etiqueta que tiene en ese momento
encima. [15].
Para cambiar por ejemplo las unidades de temperatura, se pulsa la tecla F2 hasta
que la etiqueta de F3 diga valores y se pulsa F3, seguidamente, se vuelve a apretar
F2 las veces que sea necesario hasta que en el rótulo de F3 diga unidades y se
presiona F3, posteriormente se presiona la tecla F3 hasta encontrar la escala de Celsius
y seleccionarla con la tecla programable correspondiente; cabe tener en cuenta que, si
se pulsa F2 varias veces, se pasará cíclicamente a través de los menús, no obstante, la
opción de menú desaparecerá automáticamente pasados unos segundos tras la última
pulsación de ninguna tecla programable y se volverá a mostrar la vista en directo del
procesador térmico. [15]
Para este estudio fue necesario en cada adquisición de imágenes utilizar la lente
opcional gran angular en el procesador térmico, para lo cual se debe ejecutar las
siguientes instrucciones:
1. Con la cámara apagada, inserte la tarjeta de memoria SD con los códigos del
ﬁrmware de la lente opcional en la ranura de tarjeta de memoria SD que está
ubicada en la parte lateral de la cámara, observando la ﬁgura 8, se encuentra el
punto 7.
2. Pulse la tecla F2 unos segundos para encender la cámara.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para instalar los archivos
correspondientes en la memoria interna del procesador térmico.
4. Una vez realizada la instalación, saque la tarjeta de memoria SD con los archi-
vos del ﬁrmware y vuelva a insertar la tarjeta de memoria SD utilizada para el
almacenamiento de imágenes.
5. Acople la lente opcional en el procesador térmico alineando el punto de la lente
con el punto del procesador térmico; consulte la ﬁgura 9.
6. Empuje con suavidad la lente opcional hasta colocarla en su posición y gírela en
el sentido de las agujas del reloj hasta que se ﬁje en la posición adecuada.
7. Importante: El modo IR-Fusión esta deshabilitado cuando se ajusta el procesa-
dor de imágenes térmico con la elección de lente de gran angular. [15]
Nota: Sólo es requerido realizar la instalación una vez, en caso de haberla realizado se
puede empezar desde la recomendación 5.
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Figura 9: Acoplamiento y extracción de la lente opcional gran angular
Esta lente se usa para delimitar el área que enfoca la cámara, de tal modo que se
adquieran datos en lo posible sólo de la región de interés de estudio, la cual en este caso
es la base del cuello, donde internamente está localizada la Tiroides y así evitar posibles
artefactos en la imagen que se puedan producir por la diferencia de temperatura entre
el cuello y los objetos del medio.
Antes de iniciar la captura de las imágenes, es necesario cambiar la selección de la
lente en uso en el procesador térmico, siguiendo estos pasos:
Pulse F2 las veces que sea necesario hasta que la etiqueta de la tecla programable
F3 indique Valores.
Pulse la tecla programable rotulada Valores.
En el menú de ajustes, pulse F2, la opción rotulada Menú, hasta que la tecla
programable F3 indique Lente.
Pulse la tecla programable rotulada Lente.
Pulse la tecla programable rotulada Arriba (F1) o Abajo (F3) para seleccionar
la lente.
Pulse la tecla programable rotulada Terminado cuando haya ﬁnalizado.
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Siga con el resto de elementos conﬁgurables del menú de ajustes o pulse y suelte
rápidamente dos veces el disparador para volver a la vista en directo. [15]
Si ha conﬁgurado la visualización de la información del procesador térmico como Mos-
trar todo, aparece en la parte inferior de la pantalla LCD un símbolo W con la
selección de la lente de gran angular y se muestra un símbolo T cuando se elige la
lente de teleobjetivo. La opción predeterminada es la lente estándar y esta opción no
tiene ningún símbolo indicador. [15]
Precaución: Si no se selecciona la lente apropiada en el procesador térmico, los
valores de medición de temperatura podrían ser inexactos. [15]
Luego de tener conﬁgurada la cámara junto con el objetivo gran angular puesto
se utiliza el trípode para obtener el montaje experimental que se muestra en la ﬁgura
5, en el cual el sujeto de estudio va a estar sentado en la silla que observa en la imagen
y se debe garantizar que la altura de la cámara, la cual se puede variar con facilidad
haciendo uso de los mecanismos que trae el trípode quede enfocando el cuello desde
la base hasta debajo del mentón.
Antes de iniciar la adquisición se espera que el sujeto llegue, repose 10 minutos
durante los cuales el cuerpo se acostumbra a las condiciones ambiente del laboratorio de
Electroﬁsiología que fue el sitio escogido para todas las mediciones y mientras transcurre
ese lapso, se aplicó una encuesta diseñada registrando la información relevante que
según [2] puede estar asociada a patologías de la Tiroides, incluyendo también los datos
personales del sujeto de estudio y además el registro de la temperatura y la humedad
relativa en ese momento.
El sujeto debe estar sentado, con una ropa que no tape la zona del cuello, con la
mirada puesta hacia al frente y un leve movimiento del mentón hacia arriba, en ese
momento se tomará una imagen para tener soporte de las condiciones iniciales, dado
que para el estímulo, se le coloca un gel frío que rodea en forma de collar durante
5 minutos (ﬁgura 10) y posteriormente estudiar la dinámica térmica a través de la
adquisición de imágenes cada 30 segundos durante 5 minutos, tiempo durante el cual la
persona debe permanecer lo más quieta posible para evitar que las imágenes tomadas
tengan posiciones diferentes.
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Figura 10: Gel frío colocado como estímulo
El método usado para enfriar el gel fue transportarlo en un recipiente con aislante
térmico para conservar el frío, el cual se llenaba de hielo de tal modo que el gel frío
quedara rodeado y ejerciendo el mayor contacto posible con este elemento, en la ﬁgura
11 se muestra un ejemplo de dicha conﬁguración para transportar y enfriar el gel.
Figura 11: Método para enfriar el gel
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Para la toma de las imágenes la cámara debe tener puesto el lente de tipo gran
angular y estar situada a una distancia de 20 cm del cuello; la cámara se debe dejar
ﬁja sobre el trípode a la altura del cuello e ir adquiriendo las imágenes con la precaución
de no mover el procesador térmico.
3.2.2. Información recolectada
Aplicando el protocolo descrito resumidamente en el inciso 3.2.1, para cada uno de
los 26 sujetos de estudio se adquirieron las respectivas imágenes de la dinámica térmica
en la zona del cuello luego de retirado el gel frío; junto con la respectiva encuesta
de identiﬁcación y las respuestas a las preguntas asociadas con síntomas o patologías
causadas por desórdenes de tiroides.
Para extraer las imágenes de la cámara es necesario apagar el procesador térmico
pulsando durante dos segundos la tecla F2, posteriormente abrir la cubierta que protege
la ranura donde se encuentra la memoria SD para extraer dicha tarjeta; esta ranura
se encuentra ubicada en el punto 7 de la imagen 8, y para mayor comodidad se usa el
adaptador que trae dentro los accesorios (parte izquierda, objeto negro inmediatamente
encima del manual, ﬁgura 3b) el cual permite hacer la conexión con la tarjeta SD a un
puerto USB de computador y posteriormente administrar con facilidad los archivos, sea
para moverlos, copiarlos, cortalos, renombrarlos, etc.
En este estudio se hizo una copia de las imágenes para cada sujeto y fueron al-
macenadas en carpetas individuales, donde el nombre asignado inicia con un número
que indica el número de encuesta según el orden cronológico en que fue aplicada, y un
nombre o apellido por el cual se distinga con mayor facilidad, como se muestra en la
ﬁgura 12
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Figura 12: Listado de carpetas de las imágenes de cada sujeto
Para cada sujeto se cogieron todas las imágenes y se abrieron en grupo usando el
software Smart View 4.3 de la Corporación Fluke, dado que las imágenes obtenidas
tienen una extensión .IS2 que abren con dicho software y posteriormente usar una
función que trae este programa llamada exportar todo, a la cual se accede por la
barra de herramientas haciendo clic en la pestaña ﬁchero y luego clic en exportar
todo, como se muestra en la ﬁgura 13a
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(a) Función exportar todo
(b) Menú de la función exportar todo
Figura 13: Software Smart View 4.3
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El menú de esta función como se observa en la ﬁgura 13b permite exportar las
imágenes en pseudo color en diferentes formatos como .gif, .jpeg, mapa de bits, .png
y .tiﬀ ; pero esta opción fue omitida y sólo se exportaron los datos de temperatura que
es la siguiente opción que se ve marcada en la imagen 13b y abajo permite seleccionar
la ubicación donde se desea guardar el archivo exportado.
La función entrega un ﬁchero, que se puede abrir con el bloc de notas el cual contiene
un encabezado con el directorio donde fue radicado, además de la enumeración de las
ﬁlas y columnas del tamaño de la imagen, en este caso es de 240x320, pero en este
documento se recomienda abrir dicho ﬁchero no con el bloc de notas sino utilizando el
Microsoft Excel, con la opción de clic derecho, abrir con y elegir el programa Microsoft
Excel, como se observa en la ﬁgura 14
Figura 14: Fichero con valores de temperatura abierto desde Excel
Pero para este trabajo fue necesario eliminar las ﬁlas y columnas del ﬁchero que
correspondían al encabezado y enumeración de las ﬁlas y columnas, con el objetivo
de luego importar dicho archivo en el software de Matlab, estrictamente la matriz de
240x320 de valores de temperatura para ser procesados, como se enseña en la ﬁgura 15
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Figura 15: Fichero valores de temperatura sin encabezado
Éstas imágenes tienen un consecutivo asignado automáticamente por el procesador
térmico, no obstante es un número grande y poco práctico para manejar por lo cual luego
fue necesario pensar en cambiar la notación de las imágenes, para su procesamiento
en el software de Matlab y por ende a parte de quitar el encabezado de los ﬁcheros
se renombraron todos los ﬁcheros, conservando la siguiente estructura en el nombre,
inicial 'p' de paciente, un número que indica el número de encuesta según el orden
cronológico en que fue aplicada, luego la letra 'i' de imagen y ﬁnalizando con un
número consecutivo que va desde 1 hasta 11, que fue el total de imágenes adquiridas
por paciente durante el proceso de termorregulación, dicha notación se muestra para
mejor claridad en la imagen 16, con base en esa notación el máximo archivo que se
puede encontrar es p26i11 que indica el paciente 26 imagen número 11.
Figura 16: Notación asignada a las matrices de valores de temperatura
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Luego se diseñó un algoritmo en Matlab, el cual se adjunta en el anexo descrito en
la subsección 6.2, pero en este documento se explicará a grandes rasgos, cómo funciona.
Lo primero que hace el programa es crear un arreglo de 4 dimensiones para almacenar
todas las matrices de temperatura de los sujetos a través de dos ciclos for anidados,
obteniendo unas dimensiones de (240, 320, 11, 26), las dos primeras componentes del
arreglo son el tamaño de ﬁlas por columnas de las matrices, el número 11 indica la
cantidad de imágenes asociadas a cada sujeto de estudio y el 26 el total de sujetos de
estudio.
Después de tener cargadas todas las matrices de temperatura debido a que todos
los cuellos de los sujetos de estudio tienen diferentes proporciones en cuanto al largo y
ancho, fue necesario un ciclo for que permite seleccionar manualmente 3 puntos dentro
de la imagen inicial del cuello de cada sujeto y con ello determinar el valor de la altura
(largo) y al ancho de por persona como se muestra en la ﬁgura 17, esos valores que
se guardan y posteriormente son usados dentro de 3 ciclos for anidados que permiten
crear una máscara para cada sujeto de estudio de acuerdo a la altura y ancho que tiene
la primera imagen adquirida, la máscara a cada píxel dentro de ese rango establecido
le asigna el valor de 1.
Figura 17: Selección manual de 3 puntos en el cuello
Posteriormente con dichas máscaras y conocido el tamaño de sus dimensiones para
cada sujeto, se llevan estas variables a dos ciclos for anidados que realizan el ﬁltrado
del fondo y dejan sólo los valores de temperatura dentro del rango de la máscara, que
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corresponde a la región de interés, es decir el cuello; adicional a esto; dentro de estos
dos ciclos se obtiene la temperatura promedio y la temperatura máxima para cada una
de las imágenes ﬁltradas de todos los sujetos.
Los valores obtenidos de temperatura promedio y la temperatura máxima son expor-
tados de manera automática desde Matlab a través de un ciclo for que crea 26 archivos
en Excel (uno por paciente) y en cada uno escribe de manera vertical iniciando en la
celda B2 cada uno de los 11 valores de temperatura promedio de las imágenes y de
manera similar escribe en la celda C2 los valores de la temperatura máxima, como se
puede observar en la imagen 18; donde cabe aclarar que los encabezados de las celdas
A1 y B1 fueron agregados manualmente dado que a través de Matlab se diﬁcultó ese
proceso de imprimir variables de tipo string en celdas de Excel, puesto que para una
palabra se gastaba tantas celdas en Excel como letras tuviera la misma; al no encontrar
cómo solucionar esa situación y considerando que no era tanta la cantidad de archivos,
junto con la idea de que es una mejora de tipo estética, se decidió copiar y pegar los
encabezados manualmente en cada documento en Excel.
Figura 18: Temperatura promedio y máxima sujeto 1
La última sección del código se encarga de realizar dos regresiones de mínimos
cuadrados, una para las temperaturas promedio por sujeto de estudio y otra para las
temperaturas máxima de cada uno, con el objetivo de obtener los gráﬁcos por paciente
de número de imagen vs temperatura promedio y número de imagen vs tem-
peratura máxima, dichos gráﬁcos son guardados de manera automática en formato
.PNG (Portable Network Graphics), obteniendo en éste caso un total 52 gráﬁcos (2 por
cada uno de los 26 participantes). Un ejemplo del tipo de gráﬁco obtenido se puede ver
a continuación en la imagen 19; el resto serán agregadas dentro del anexo descrito en
la subsección 6.3.
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Figura 19: Regresión por mínimos cuadrados T promedio sujeto 1
Cabe mencionar que los gráﬁcos fueron almacenados por Matlab automáticamente
con un nombre que identiﬁca de inmediato el tipo de temperatura medida y el nú-
mero del sujeto al que pertenece para que sea más óptimo los procesos de revisión y
seguimiento.
La funcionalidad del código descrita en palabras previamente, se puede expresar de
un modo más visual a través de un esquema por bloques, como el que se presenta en la
ﬁgura 20.
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Figura 20: Esquema por bloques del algoritmo
4. Resultados y Discusión
Como resultados se obtuvieron los valores de la pendiente según la regresión de
mínimos cuadrados para las temperaturas promedio y máxima para cada sujeto, cuyo
signiﬁcado físico se asocia a la velocidad con la cual se termorreguló cada persona, los
resultados se agruparon en la tabla 3; no obstante es necesario aclarar que en el cuadro
3 los valores que están sobre una misma ﬁla no necesariamente pertenecen al mismo
sujeto de estudio puesto que al ordenar cada pendiente de menor a mayor de manera
independiente se pierde la etiqueta de a quien pertenecen; pero permite observar con
mayor facilidad el rango en el cual se termorregularon todos las personas.
32
0,421916278 0,168909091


























Cuadro 3: Valores de la pendiente Temperatura Promedio y Temperatura Máxima
Los valores mínimo y máximo obtenidos de la pendiente de Temperatura Promedio
(Tprom) fueron de 0, 171290974 y 0, 53464993 respectivamente, con un rango de 0, 36;
mientras que para la pendiente de Temperatura Máxima (Tmax) los valores mínimo y
máximo fueron 0, 030363636 y 0, 399363636 respectivamente; con un rango de 0, 37.
Las pendientes mostradas en el cuadro 3, son parte de los parámetros, con los cuales
el algoritmo implementado en Matlab mencionado en el inciso 3.2.2 realiza las 52 gráﬁcas
obtenidas; Se debe recordar la ecuación punto pendiente de la recta y = mx + b;
para este caso se tienen dos ecuaciones, y1 = pend ∗ No.Img + b, adicionalmente,
y2 = pend2 ∗NoImg+ b2; donde NoImg corresponde al número de imagen y por ende
es un vector que va de 1 hasta 11; y1e y2 son los puntos de Tprom y Tmax en cada
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una de las imágenes de los pacientes desde la 1 hasta la 11; b y b2 son los intersectos
con el eje y e y2; ﬁnalmente, pend y pend2 corresponden respectivamente a los valores
de Tprom y Tmax mostrados en el cuadro 3.
A parte de las variables estrictamente necesarias para realizar las gráﬁcas, también
se hizo el cálculo en Matlab de los coeﬁcientes de correlación (R2), como un indicador
cuantitativo de la tendencia lineal de los datos, obteniendo un valor promedio para los
valores de Tprom de 0, 8999 y para Tmax de 0, 8904; los 52 datos se pueden observar
en el cuadro 4.



























Cuadro 4: Coeﬁcientes de correlación R2
Del cuadro 4, se puede aﬁrmar, que la termorregulación en los pacientes presunta-
mente sanos se puede modelar con un comportamiento lineal.
Se hizo una agrupación de la información registrada en las encuestas usando Excel,
con lo cual se obtuvo una caracterización de las respuestas; dicho archivo será entregado
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como el anexo descrito en la subsección 6.4, no obstante, en este documento se describen





Promedio 24 23,5 69,6
Mediana 22,5 23,4 70
Desviación Estándar 3,11 0,80 2,19
Cuadro 5: Compacto edad, temperatura y humedad relativa
El cuadro 5 muestra los valores promedio, mediana y desviación estándar de la edad
de los 26 participantes; como también se registran las mismos características para las
condiciones del entorno de medición como son la Temperatura Ambiente y la Humedad
Relativa.
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No. Característica 1 2 3
1 ¾Cuál es su peso? [kg] 82 63 60
2 ¾Cuál es su estatura? [cm] 180 165 165
3 ¾Cuál es el índice de masa corporal (IMC)?






4 ¾Ha notado pérdida anormal o
disminución del grosor del cabello? NO NO NO
5 ¾Ha tenido pérdida o
ganancia esporádica de peso? SÍ NO NO
6 ¾Considera que tiene piel seca o deteriorada? SÍ NO NO
7 ¾Se ha sentido nervioso o
con la frecuencia cardíaca alterada
sin razón aparente? NO NO SÍ
8 ¾Ha sentido el cuello inﬂamado o presionado? NO NO NO
9 ¾Presenta diﬁcultad para respirar? NO NO NO
10 ¾Ha presentado engrosamiento de la voz? NO NO NO
11 ¾Tiene problemas de visión? NO SÍ NO
12 ¾Sufre de estreñimiento? NO NO SÍ
13 ¾Sufre de depresión? NO NO NO
14 ¾Ha consumido alcohol en las últimas 24 horas? NO NO NO
15 ¾Ha fumado en las últimas 24 horas? NO NO NO
16 ¾Consume algún fármaco?
Si así es, ¾Cuál o cuáles? SÍ,
Gemﬁbrozilo NO NO
17 ¾Ha realizado alguna actividad física
en las últimas 3 horas? NO NO NO
18 ¾Sufre alguna enfermedad?
Si así es, ¾Cuál o cuáles? SÍ,
Triglicéridos SÍ,
Astigmatismo NO
19 ¾Sabe si tiene algún nodo en la Tiroides? NO NO NO
20 ¾Ha ingerido alimentos muy fríos
o muy calientes en la última hora? NO NO NO
21 ¾Se encuentra durante los días del periodo
dentro del ciclo menstrual? N/A N/A NO
22 ¾Sufre de ovarios poliquísticos? N/A N/A NO
23 ¾Tiene uñas débiles o quebradizas? NO NO SÍ
24 ¾Sabe si alguna persona de su núcleo familiar
ha sufrido alguna patología en la Tiroides? NO NO NO
Cuadro 6: Resumen encuestas
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En el cuadro 6 se puede observar el resumen de las respuestas dadas por los primeros
3 sujetos de estudio, de modo similar el cuadro se extiende hasta el sujeto 26; en
su mayoría las preguntas únicamente son variables dicotómicas, en otras como en la
pregunta 16, 18 y 24, son de carácter dicotómico, pero cuando la respuesta es aﬁrmativa,
se complementa con una pregunta de respuesta abierta, la cual otorga una información
adicional al respecto.
A partir de la característica número 3, del cuadro 6 se estableció una clasiﬁcación
del nivel de peso de los participantes:





Cuadro 7: Nivel de peso según el IMC
Se hizo la cuantiﬁcación de las respuestas, con lo cual se obtuvo los datos del cuadro
9
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18. Enfermedad 10 16
No. Característica NO SÍ
4. Cabello frágil 21 5
5. Peso variable 24 2
6. Piel seca 20 6
7. Nervioso 24 2
8. Cuello inﬂamado 22 4
9. Diﬁcultad respirar 25 1
10. Engrosamiento voz 25 1
11. Problemas de visión 13 13
12. Estreñimiento 20 6
13. Depresión 24 2
14. Alcohol 25 1
16. Medicamento Actual 19 7
20. Alimentos temperaturas extremas 24 2
21. Días del periodo 12 1
22. Ovarios poliquísticos 10 3
23. Uñas débiles 19 7
24. Núcleo familiar con Tiroides 24 2
Cuadro 9: Conteo respuestas
Durante el desarrollo de este proyecto se plantearon algunas preguntas, tales como:
1. ¾Es diferente el proceso de termorregulación entre hombres y mujeres?
2. ¾El nivel de peso basado en el IMC afecta el proceso de termorregulación?
3. ¾Las personas con patologías relacionadas a desórdenes en la Tiroides presentan
diferencias en el proceso de termorregulación?
Basado en la caracterización de la encuesta y en los datos obtenidos por medio del
algoritmo implementado en Matlab, de un modo analítico que se debiera complementar
posteriormente con criterios estadísticos que permitan establecer diferencias estadísti-
camente signiﬁcativas; se dio respuesta a los interrogantes, como se muestra a conti-
nuación.
En respuesta a la pregunta 1 se establece la idea de que sí hay diferencia entre
hombres y mujeres durante el proceso de termorregulación, dado que a partir del análisis
de las pendientes obtenidas y mostradas en el cuadro 3, porque luego de analizar las
relacionadas con Tprom y Tmax, agrupando los datos en una cantidad de 6 intervalos,
establecidos a través de la Fórmula de Sturges, que sugiere:
38
K = 1 + 3, 322 ∗ log(N)
Donde Nes el número total de datos, Kes el número de clases y log es el logaritmo
en base 10.
La distribución de las frecuencias agrupadas se pueden observar en la imagen 21
(a) Histograma intervalos de frecuencia Tprom (b) Histograma intervalos de frecuencia Tmax
Figura 21: Distribución de frecuencias por intervalos de Tprom y Tmax
Donde de los 5 sujetos encontrados en el intervalo inferior de la ﬁgura 21a, 4 son de
género masculino y la restante es de sexo femenino, no obstante, revisando la encuesta
se encontró con que tiene diagnosticado en el historial clínico hipertiroidismo, lo cual
puede plantearse como un argumento que permite justiﬁcar la presencia de ese registro
dentro del intervalo más bajo de velocidad de termorregulación. En el extremo superior
de clase de la ﬁgura 21a, de los 4 participantes que están en dicho grupo, 3 son mujeres
y el restante es un hombre.
Observando ahora el gráﬁco 21b, sumando la cantidad de sujetos en los cuatro
intervalos superiores encontramos 8 en total, de los cuales sólo 1 es de género masculino
y por ende las 7 restantes son de sexo femenino; lo cual indica que los 12 hombres
que faltan se encuentran distribuidos entre el primer y segundo intervalo de frecuencias
inferior, lo que representa una mayoría en la sección donde es más lento el proceso de
termorregulación.
Con base en lo mencionado anteriormente se propone la aﬁrmación de que las mu-
jeres tienen un proceso de termorregulación más rápido en la zona del cuello que los
hombres, dando respuesta al interrogante 1 en la página anterior.
Ahora para dar respuesta a la pregunta 2 en la página anterior, se establece la
idea de que no hay diferencia en el proceso de termorregulación aunque los sujetos
tengan diferentes niveles de peso, debido a que luego de la revisión de los sujetos que se
encuentran en el intervalo superior de la ﬁgura 21a, que están 4 sujetos de estudio, sus
niveles de peso son muy variados, se encuentra, un participante que tiene bajo peso,
dos que tienen peso normal, y los dos restantes con sobrepeso. A continuación,
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repasando las características del intervalo inferior de la misma ﬁgura 21a en la página
anterior, de las 5 personas que están en ese grupo, 2 tienen peso normal y los otros 3
registran sobrepeso; lo cual no muestra un tendencia clara.
De modo similar pasa analizando los intervalos extremos de la ﬁgura 21b en la
página anterior, en el cual tenemos que de 8 sujetos clasiﬁcados en el intervalo inferior,
4 tienen peso normal y los demás tienen sobrepeso, y ﬁnalmente en los tres intervalos
superiores, que contienen 4 sujetos, hay uno que tiene bajo peso, y los tres restantes
tienen peso normal. Considerando una observación adicional, de que hay un sujeto
de los 26 estudiados que tiene nivel de peso en categoría obseso y éste tanto en la
clasiﬁcación por pendiente de temperatura promedio como en la de temperatura máxima
no se encuentra registrado en ninguno de los extremos.
Las razones anteriormente expuestas llevan a contestar al interrogante 2 en la pá-
gina 38, que el nivel de peso no afecta el proceso de termorregulación en la zona del
cuello.
En respuesta al interrogante 3 en la página 38, se plantea la idea de que sí hay
diferencia entre los sujetos que tienen enfermedades de tiroides y los que no en el proceso
de termorregulación. Luego de las observaciones hechas referente al intervalo inferior del
grupo 21a en la página anterior, se encuentran dos personas que en la información de
su encuesta tienen diagnosticado hipertiroidismo, al igual que también se encuentran
en el intervalo inferior de la ﬁgura 21b en la página anterior y como hecho adicional
revisando los coeﬁcientes de correlación R2 uno de los dos sujetos mencionados
tiene el menor valor en dicho coeﬁciente entre todos los relacionados para Tprom en el
cuadro 4 en la página 34, aunque esto no indica que el proceso de termorregulación sea
más lento, no obstante, sugiere contemplar la posibilidad estudiar más a fondo si en
pacientes con enfermedades de tiroides el coeﬁciente decrezca tanto en su magnitud de
que el proceso de termorregulación no pueda ser considerado como lineal.
Por los motivos mencionados, se asevera que se detectó que el proceso de termorre-
gulación en el cuello de pacientes con enfermedades relacionadas a la tiroides es más
lento que en pacientes presuntamente sanos.
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones
Se diseñó un protocolo para la adquisición de imágenes termográﬁcas del cue-
llo, con especial interés en la base del cuello lugar donde se ubica la tiroides.
En él se establecen los parámetros requeridos para garantizar la conﬁabilidad y
reproducibilidad de los resultados obtenidos.
Se implementó un algoritmo en Matlab que permite la lectura automática de las
imágenes, segmentar la región de interés a partir de la localización manual de 3
puntos para crear una máscara por cada sujeto de estudio, ﬁltrado de las imágenes
por participante de acuerdo a la máscara correspondiente, cálculo y exportación
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a un archivo Excel de las temperatura promedio y temperatura máxima para las
imágenes ﬁltradas; y para ﬁnalizar la creación y almacenamiento automático en
formato .png de los gráﬁcos con la dinámica térmica a partir de una regresión
de mínimos cuadrados para las temperaturas promedio y máxima, obteniendo
unos coeﬁcientes de correlación promedio de 0, 8999 y 0, 8905. para cada una
respectivamente.
Se agruparon, analizaron y relacionaron con las encuestas los datos y gráﬁcas
obtenidas con el algoritmo; logrando inferir 3 aﬁrmaciones que responden a plan-
teamientos realizados. El proceso de termorregulación en la zona del cuello es
diferente en hombres y en mujeres, presentando éstas últimas una velocidad ma-
yor de termorregulación tanto con la temperatura promedio como con la máxima.
El nivel de peso de los sujetos no afecta el proceso de termorregulación, es similar
su tendencia aunque se compare un sujeto con nivel de bajo peso con uno obseso
o de peso normal. El proceso de termorregulación es más lento en personas que
tienen diagnosticado una enfermedad de la tiroides comparado con la velocidad
de los pacientes presuntamente sanos.
Este estudio respecto al estado del arte consultado tiene la ventaja de que el algo-
ritmo procesa directamente las matrices que contienen la distribución espacial de
valores de temperatura, por ende, evita inducir errores como el desfase generado
entre el lente infrarrojo, y el lente de luz visible, cuando se aplican las diferen-
tes técnicas de procesamiento directamente a las imágenes en RGB para luego
superponerlas con las imágenes termográﬁcas. El método propuesto en este docu-
mento también se reduce el costo computacional y no requiere un procesamiento
de imágenes tan robusto como el que se debe diseñar en caso de trabajar con
imágenes construidas a partir de pseudo color y no directamente con los valores
de temperaturas que están representando esas tonalidades.
5.2. Recomendaciones y trabajos futuros
Se sugiere que como complemento a este trabajo se pueden tratar de validar con
pruebas basadas en criterios estadísticos las respuestas dadas a las hipótesis 1, 2 y 3.
Este trabajo se puede tomar como referencia para posteriormente realizar un es-
tudio donde exista un grupo de control y una cantidad determinada de sujetos con
enfermedades diagnosticadas de tiroides, con miras, a corroborar lo obtenido a través
de un análisis con uso de aprendizaje de máquina y clasiﬁcadores.
Estandarizar un control sobre la temperatura a la cual debe estar el estímulo al
momento de entrar en contacto con el sujeto de estudio y que se garantice ese valor
antes de cada prueba, para poder establecer mayor homogeneidad de la excitación.
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6. Listado de anexos
6.1. Anexo 1. Protocolo toma de imágenes termográﬁcas y registro de
medidas relacionadas.
6.2. Anexo 2. Algoritmo en Matlab y variables almacenadas.
6.3. Anexo 3. Gráﬁcas obtenidas en Matlab con la regresión de mínimos
cuadrados para temperatura promedio y temperatura máxima.
6.4. Anexo 4. Encuestas aplicadas y tabulación en Excel.
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